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ALTERNATIVA A

O oximetro & usado na
+ triagem para a Covid-19.
Acoplade ao dedo, ele
emite  luz em  dois
.. comprimentos de onda
S Y (660 nm e 540 nm) & mede

a guantidade de luz
absorvida (A) em cada caso. A partir disso, determina a
concentragio percentual de oxi-hemoglobina (HBO,) & de
desoxi-hemoglobina (Hb) no sangue. Valores entre 95 e
100% para HbO, indicam normalidade. Simplificadamente,
as quantidades de |luz absorvidas em cada comprimento de
ohnda (A) se relacionam  matematicamente  as
concentragdes [HbO;] e [Hb] conforme as seguintes
equagbes:

Hb (aq) + Oz jag) = HBO2 jag

A (em 660 nm) = 320 [HbO,] + 3227 [Hb]

A (em 940 nm)= 1214 [HbO;] + 693 [Hb].
Considere que uma pessoa tenha chegado ao hospital com
baixa saturagio de O, no sangue e, depois de submetida a
oxigenoterapia, comega a ler a saluragdo normalizada. Em
relacdo as medidas iniciais, quando a saturagdo de O,
comega a subir, a absorgao de luz indicada pelo oximetro
a) diminui em 660 nm e aumenta em 940 nm.

b) aumenta em 660 nm e diminui em 940 nm.

c) aumenta em ambos os comprimentos de onda.

d) diminui em ambos os comprimentas de onda.

RESPOSTA

Ao se observar as duas equacfes nota-se que no comprimento de onda 660nm a [Hb] possui um fator de
multiplicacdo maior (3227), portanto, ao se diminuir a [Hb] (oxigenando mais o sangue) o valor final tende a
diminuir, ainda que a [HbO] aumente. Ja no caso do comprimento de onda de 940nm o termo mais relevante
na soma é o fator de multiplicacdo da [HbO;]. Portanto, este valor devera aumentar ainda que a [Hb] diminua.



